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HYDROMASSAGE A SEC
AVEC LE WELLSYSTEM MEDICAL
NE JAMAIS MONTER OU DESCENDRE EN MARCHE

LE SYSTEME DE CARTES A PUCE

Un programme prédéfini se déroule en utili-
sant une carte a puce. Introduisez la carte en
haut du panneau de commande (joystick) et
appuyez sur le bouton Start (12). Les durées
de massage ne sont pas mémorisées sur les
cartes a puce. Vous indiquez la durée ainsi
que la pression voulue au démarrage du pro-
gramme au moyen du panneau de commande
(joystick). Il existe trois programmes pour les
cartes a puce : Medical 1, 2 et 3. Les exemp-

Y

les indiqués ici se réferent a une durée de
massage total de 20 minutes.

La pression de massage peut étre a tout mo-
ment modifiée pendant le déroulement du
programme de carte a puce.

A la fin de chaque programme de carte a
puce, un massage final caressant est effectué
automatiquement a moindre pression et gran-
de vitesse une fois de la téte aux pieds.

LA CARTE A PUCE PROGRAMMABLE

Vous pouvez créér vous méme votre propre
programme pour des indications thérapeu-
tiques ou esthétiques particuliéres ou re-
quétes de vos clients avec des cartes a puce
vierges programmables a volonté.
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